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ВВЕДЕНИЕ 
Адаптер инфракрасной связи "IrTecAd"(в дальнейшем именуемый адаптер) - 

устройство, предназначенное для диагностики и калибровки приборов, произведенных в 

НПОДО "Фармэк". Адаптер позволяет обмениваться данными с прибором по 

инфракрасному каналу связи без необходимости вскрытия корпуса прибора. Позволяет 

тестировать работоспособность насоса, датчика, звукового излучателя; отслеживать 

внутренние ошибки; отображать напряжение аккумуляторной батареи, датчика; задавать 

калибровочные данные и пороги отключения. Он рекомендован к приобретению 

организациям, занимающимся ремонтом и обслуживанием приборов НПОДО "ФАРМЭК". 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Адаптеры изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 

15150 и предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от плюс 10 до плюс 

35°С, атмосферном давлении от 86,6 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха, и 

относительной влажности воздуха до 80 % при 25°С. 

 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИБОРЫ 
Текущая версия программы управления имеет поддержку следующих приборов 

производства НПОДО "ФАРМЭК", имеющих инфракрасный порт: 

 ФП33 

 ФП21 

 

УСТАНОВКА IrTecAd 
Скачать программу можно на сайте, путь:  

www.pharmec.by => Каталог => Сервисное и дополнительное оборудование => 

Технологический адаптер IrTecAd => Кнопка «Документация и ПО» => Файл 

«Программное обеспечение для ФП33» или Файл «Программное обеспечение 

для ФП21». 

Также, на станице сайт приборов ФП21 и ФП33 можно найти программу.  

 ВИДЕОИНСТРУКЦИИ 
 Работа с IrTecAd совместно с газоанализаторами ФП33 и ФП21 можно найти в 

видеоинструкциях, которые находятся на сайте.  

Путь: www.pharmec.by => Каталог => Сервисное и дополнительное оборудование => 

Технологический адаптер IrTecAd => Кнопка «Видео» 

Также много полезного на нашем YouTube канале ФАРМЭК (@gazfarmek). 

 

 



5 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Количество, шт. 

IrTecAd 1 

Руководство по эксплуатации 1 

 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
Адаптеры в упакованном виде должны храниться на стеллажах в условиях 

хранения 1(Л) по ГОСТ 15150. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Транспортирование адаптеров в упаковке возможно любым закрытым видом 

транспорта. При транспортировании самолётом адаптеры должны быть размещены в 

отапливаемых герметизированных отсеках. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
1 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых изделий требованиям технических условий 

при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

2 Изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности изделия при условии 

соблюдения потребителем правил, установленных настоящим паспортом. В случае утери паспорта 

безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя изделия и его составных частей не 

производится,  и претензии не принимаются. 

3 Гарантийный срок изделия - 18 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи 

изделия потребителю. Если день передачи определить невозможно, этот срок исчисляется с даты 

выпуска изделия. 

4 При отказе в работе или неисправности изделия в период действия гарантийных обязательств 

потребителем должен быть составлен акт. 

5 В случае безвозмездного устранения недостатков изделия гарантийный срок на него 

продлевается на период, в течение которого изделие не использовалось. Указанный период 

исчисляется со дня предъявления потребителем требований о безвозмездном устранении 

недостатков,  до дня выдачи его по окончании ремонта, а если потребитель за выдачей изделия 

своевременно не явился,  до дня уведомления потребителя об окончании ремонта. 

6 При безвозмездном устранении недостатков изделия посредством замены комплектующего 

изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на 

новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливаются 

гарантийные сроки той же продолжительности, что и на замененные, которые исчисляются со дня 

выдачи потребителю изделия по окончании ремонта. 

7 При безвозмездном устранении недостатков изготовителем делается отметка в паспорте на 

изделие либо оформляется документ, подтверждающий безвозмездное устранения недостатков.  

8 Гарантийному ремонту не подлежат приборы, имеющие механические повреждения или 

нарушения пломбировки. 

9 Для изделий, не подлежащих гарантийному ремонту, изготовителем установлен гарантийный 

срок после ремонта  3 месяца на замененные детали. 
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10 Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

11 По вопросам гарантийного ремонта и послегарантийного обслуживания  следует обращаться к 

изготовителю по адресу: 220026,  г. Минск, ул. Жилуновича, 2В, 2 этаж (изолированное 

помещение 13), комн .13-1 НПОДО "ФАРМЭК". Тел/факс (017) 250 22 12. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
Адаптер инфракрасной связи “IrTecAd” №___________________ работоспособен и 

признан годным к эксплуатации: 

Дата выпуска__________________ 

М.П._________________________        _________________          

         Подпись лица, ответственного за приёмку                      Фамилия и инициалы       
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СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПРИБОРОВ ПРОИЗВОДСТВА НПОДО «ФАРМЭК» 
 

НПОДО «ФАРМЭК»  

Адрес: 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2В; комн. 13-1 (2 этаж) 

Сайт: www.pharmec.by 

Отдел продаж: 

Тел.: +375 (17) 252-22-11 

Тел.:  +375 (33) 377-84-37 (Viber, Telegram) 

Эл. почта: sales@pharmec.by 

Сектор ремонта и поверки: 

Тел.: +375 (44) 721 08 01 (Viber, Telegram) 

Эл. почта: remont@pharmec.by 

 

ООО «ГАЗ ФАРМЭК» 

Адрес: 107113, г. Москва ул. Лобачика 17; 5 этаж, каб. 1, 2, 3, 4, 5 

Тел.: +7 (495) 739 80 07 

Эл. почта: info@gaz-farmek.ru 

Сайт: www.gaz-farmek.ru 

 

Техническая поддержка 

Эл. почта: techsupport@pharmec.by 

Тел.: +375 (33) 681 12 81 (Viber, Telegram) 

 

Информация о сервисных центрах по обслуживанию приборов  

НПОДО «ФАРМЭК» размещена во вкладыше. Также, для получения информации о 

сервисных центрах можно перейти по указанным  
QR-кодам. 

 

Сервисные центры в 

Российской Федерация: 

Сервисные центры в 

Республике Беларусь: 
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